
细菌新型生化鉴定管使用说明
――075660 SIM培养管

一）整套试剂及用品

SIM培养管 20支。

二）生化管的使用方法

1、开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打

开西林瓶胶塞（如图 1）。所有的西林瓶在使用后均高压灭菌后方可弃去。

图 1 西林瓶开启图 图 2 西林瓶放置培养图

2、接种方式、培养时间或培养方式，见表 1。将已接种的西林瓶再套上胶塞，一般采用全加塞（如图 2 左两瓶所

示），特殊情况在下表注明采用半加塞（如图 2 右两瓶所示），直立于内托的凹槽内（如图 2）。

表 1

产品名称
结果判断 培养时间

（小时）
使用说明

阳性 阴性

SIM培养

管

硫化氢 黑色 不变色

12-24

用接种针挑取新鲜菌苔穿刺接

种，竖立培育。培养后加靛基质

试剂 2-3滴，立即观察结果。

靛基质 红色 不变色

动力 扩散生长 无扩散生长

注意：接种前如培养基出现移位变形情况，需通过沸水浴加热复融后，竖立放置待冷却至室温备用。
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